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Niveau : seconde Ondes et signaux partie 3 : Signaux et capteurs 

Capteurs électriques. Utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur. 

 

Dossier TP Plug’Uino® :  

Réalisation d’un thermomètre électronique à l’aide d’une 

CTN à partir d’un étalonnage simple 

Programmation en langage Arduino 
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1. Résumé de l’activité 

Cette activité expérimentale a pour but de réaliser la courbe d’étalonnage d’une sonde de mesure de 

température CTN, et de réaliser ainsi un thermomètre numérique. 

 

2. Thème du programme abordé 

Niveau : seconde Ondes et signaux partie 3 : Signaux et capteurs 

Capteurs électriques. Utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur. 

 

3. Matériel mis en œuvre 

Une interface Plug’Uino®Uno Réf. 650 003 ; 

Un capteur de température CTN Plug’Uino® Réf. 651 054; 

Un calorimètre Réf. 005 025; 

Un thermomètre numérique Réf. 310 007; 

Un tableur-grapheur. 

 

4. Présentation de l’expérience réalisée 

— On verse de l’eau chaude dans un calorimètre. On y plonge la sonde de température CTN 

Plug’Uino®, ainsi qu’un thermomètre de référence. 

— À l’aide du microcontrôleur, on relève le nombre N fourni par l’entrée analogique sur laquelle est 

branché le capteur de température CTN, en fonction de la température T . On fait varier la température 

de l’eau en rajoutant progressivement de la glace pilée et en homogénéisant bien le mélange. 

— On entre les valeurs obtenues dans un tableur-grapheur afin de visualiser la courbe d’étalonnage  

 T= f(N) 

— On réalise alors une courbe de tendance permettant d’obtenir la relation mathématique T= f(N) 

 

— On rentre cette fonction dans le microcontrôleur de façon à ce qu’il puisse afficher directement la 

température mesurée par la sonde CTN. 
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5. Programme Arduino 

Le programme Arduino fonctionnel, permettant de relever le nombre mesuré par le microcontrôleur et 

délivré par la sonde de température CTN est le suivant : 

 

 

 

ATTENTION : Ne pas oublier d’allumer le Plug’Uino® pour que les mesures soient correctes. 

 

La valeur mesurée par le microcontrôleur est affichée dans le moniteur série : 
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6. Résultats obtenus 

 

La courbe d’étalonnage obtenue est la suivante : 

 

 

 

 

On modélise la courbe obtenue en double-cliquant sur le graphique, puis en faisant clic-droit sur la 

courbe de données, et « insérer une courbe de tendance » : 
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On sélectionne une courbe de tendance polynomiale de degré 3, et on demande d’afficher l’équation 

comme ci-contre. 
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La courbe de tendance ainsi que son équation sont alors affichées : 

 

Il suffit alors de modifier le programme Arduino pour y rentrer la modélisation obtenue (ici en ligne 

20) : 
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Les mesures sont alors affichées ainsi : 

 

 

7. Exploitation 

 

7.1. Programmation 

En fonction des capacités des différents élèves on peut leur demander diverses choses : 

• à un niveau d’initiation, on peut enlever certains commentaires du programme et demander aux 

élèves à quoi correspond cette ligne ; 

• à un niveau avancé on peut par exemple enlever la ligne 20 et demander aux élèves de rentrer 

l’équation obtenue lors de la phase d’étalonnage ; 

• à un niveau expert on peut demander aux élèves de programmer complètement le 

microcontrôleur. 

 

7.2. Résultats des mesures 

On peut discuter avec les élèves de la mesure de température affichée en fonction de celle mesurée par 

un thermomètre : l’écart est-il grand ? Varie-t-il en fonction de la plage de température sur laquelle on 

travaille ? Les mesures réalisées à partir du microcontrôleur sont-elles compatibles avec les grandeurs 

mesurées au thermomètre ? 

 

 


